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Ausschließlich zum professionellen Gebrauch bestimmt. 
Bitte lesen Sie alle Informationen vor Benutzung des Geräts aufmerksam durch. 
Der Inhalt der Gebrauchsanweisungen kann sich ändern. Vergewissern Sie sich 
daher, dass Ihnen die neueste Version vorliegt (erhältlich unter my.ral-
diagnostics.fr).  
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Einsatzzweck 
Kit RAL 555 ist für die Fixierung und differenzielle Färbung von Zellstrukturen vor 
der mikroskopischen Untersuchung bestimmt. 
 
CellaVision RAL Diagnostics empfiehlt in bestimmten Fällen die Verwendung der 
zugehörigen Produkte von CellaVision RAL Diagnostics und kann nicht 
garantieren, dass im Fall einer Kombination mit Produkten anderer Marken die 
erwarteten Ergebnisse erzielt werden. 

 

Prinzip 
Die Färbung mit dem Kit RAL 555 ist eine schnelle Variante der May-Grünwald 
Giemsa-Färbung.  
In gepufferter wässriger Lösung ermöglicht dieser Kit: 
• die differenzielle Färbung von Blutausstrichen (Differentialblutbild, 

morphologische Untersuchung von Leukozyten, Untersuchung von 
Parasiten) und Knochenmarkausstrichen (Myelogramme) 

• den Nachweis von Gewebs- und Blutparasiten in der medizinischen und 
veterinärmedizinischen Mykologie 

• die zytologische und strukturelle Untersuchung von fixierten und in Paraffin 
eingebetteten Gewebeschnitten sowie Flüssigkeiten und Punktaten 

• die zytologische Untersuchung von Urin, Spinal- und anderen Flüssigkeiten 

Die Analyse von Ausstrichen erfolgt auf dieselbe Weise wie bei der Standard-
MGG-Färbung. 

Kit RAL 555 
Art.-Nr. 361550-0000 
Fixierung und differenzielle Färbung von Zellstrukturen 

 
IFU022B 
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Kit-Beschreibung 
FIX-RAL 555 
Klare violette Lösung 
Art.-Nr. 362870-0100    1 X 100 mL 
 
EOSIN-RAL 555 
Klare orange-rote Lösung 
Art.-Nr. 361640-0100    1 X 100 mL 
 
BLUE-RAL 555 
Klare dunkelblaue Lösung 
Art.-Nr. 361650-0100    1 X 100 mL 
 
Angaben zu einer bestimmten Charge finden Sie im Analysezertifikat für diese 
Charge, das auf my.ral-diagnostics.fr verfügbar ist. 

 

Lagerungs- und Handhabungsbedingungen  
Temperatur für die Lagerung und Verwendung: 15- 25°C. 
Lagerungs- und Handhabungsbedingungen: vor Licht- und Wärmequellen 
geschützt. 
Haltbarkeit vor dem Öffnen: siehe Verfallsdatum auf dem Etikett. 
Haltbarkeit nach dem Öffnen: 2 Monate, siehe Verfallsdatum auf dem Etikett. 
Wenn das Symbol für die „Haltbarkeit nach dem Öffnen“ vorhanden ist, dieses 
berücksichtigen.  

Aktive Bestandteile 
FIX-RAL 555 
Methanol - CAS 67-56-1: >80% 

 
EOSIN-RAL 555 
Eosin Y - CAS 17372-87-1: <0,1 % 
 
BLUE-RAL 555 
Methylenblau – CAS 61-73-4: < 1 % 

 

Gefahrenklassifizierung und Sicherheitsinformationen  
FIX-RAL 555 
Gefahr:  
H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H301+H311+H331 - Giftig bei Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen. 
H370 - Schädigt die Organe. 
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie 
anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. 
P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 
P264 Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. 
P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. 
P301+P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder 
Arzt anrufen. 
P308+P311 - BEI Exposition oder falls betroffen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM 
oder Arzt anrufen. 

CONT CH3OH 
 

https://my.ral-diagnostics.fr/
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EOSIN-RAL 555 
Achtung:  
H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 
P261 - Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. 
P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz tragen. 
P333+P313 - Bei Hautreizung oder _ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche 
Hilfe hinzuziehen. 
P362+P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen 
waschen. 

CONT 5-Chlor-2-Methyl-2H-Isothiazol-3-one/2-Methyl-2H-Isothiazol-3-one 
 
 
BLUE-RAL 555 
Keine Kennzeichnung erforderlich 

 

Qualifikation der Mitarbeiter  
Alle Proben und Produkte müssen gemäß den in den Labors geltenden 
nationalen Richtlinien von qualifiziertem und autorisiertem Personal mit einer 
persönlichen oder kollektiven Schutzausrüstung gehandhabt werden. Das 
Personal muss zudem die auf der Produktkennzeichnung und im 
Sicherheitsdatenblatt (verfügbar unter my.ral-diagnostics.fr) angegebene 
Einstufung der Gefahrstoffe kennen. 
 
Die Diagnose muss von qualifiziertem und befugtem Personal in 
Übereinstimmung mit den im Laboratorium geltenden Verfahren gestellt 
werden. 

Spezifische erforderliche, aber nicht im Lieferumfang 
enthaltene Ausrüstung und Reagenzien 
Mikroskop-Objektträger, absolutes Ethanol, 90 % Ethanol und Isopropanol. 
 
Je nach Protokoll kann diese Ausrüstung unterschiedlich sein. Bitte vergewissern 
Sie sich im entsprechenden Protokoll nach (siehe Abschnitt „Betriebsverfahren“), 
dass die erforderliche Ausrüstung zum Ausführen von Tests vorhanden ist. 

 

Betriebsverfahren 
Die für die Probenverarbeitung verwendete Ausrüstung muss der 
Gebrauchsanweisung des Lieferanten entsprechen. 
 
Vorbereitung der Probe 
Die Probe muss gemäß den im jeweiligen Labor üblichen und von den nationalen 
Behörden vorgeschriebenen Laborverfahren verarbeitet werden. 
 
Manueller Blutausstrich: Den Röhrcheninhalt durch langsames Umschwenken 
mischen und einen Aufsatz zur Tropfenaufbringung für Ausstriche anbringen. 
Das Röhrchen invertieren und den Aufsatz leicht auf einen Objektträger drücken, 
um einen kleinen Blutstropfen aufzubringen (Abb. 1 – Objektträger A in 
Schritt 1). 
Mit einem anderen, um 45° geneigten Objektträger (Abb. 1 – Objektträger B in 
Schritt 1) das Blut mithilfe der Kapillarkräfte an der kurzen Kante verteilen 
(Abb. 1 – Schritte 2 und 3) und mit einer schiebenden Bewegung (Abb. 1 – 
Schritt 4) ausstreichen. Ein qualitativ guter Blutausstrich sollte nicht bis zum 
Ende des Objektträgers aufgetragen werden und zeichnet sich durch allmähliche 
Abnahme seiner Dicke und abschließende Ausfransung aus. Den Ausstrich vor 
der Fixierung bzw. Färbung an der Luft trocknen lassen. 
Anmerkung: Falls Sie über keinen Aufsatz zur Tropfenaufbringung für Ausstriche 
verfügen, das Röhrchen öffnen und zum Aufbringen des Blutstropfens eine 
Pipette verwenden. 

https://my.ral-diagnostics.fr/
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Abbildung 1. Schematische Darstellung eines Blutausstrichs 

A und B: Objektträger, 1 – 4: Schritt 1 bis 4 
 
Manueller Knochenmarkausstrich durch Zerdrücken: mit einer Pipette eine 
kleine Probenmenge auf einen Mikroskop-Objektträger auftragen. 
Überschüssiges Blut abtupfen, damit nur glatte Klumpen zurückbleiben. Den 
ersten Objektträger mit einem weiteren Objektträger bedecken.  Die Probe 
zusammendrücken und ausdünnen, indem Sie sie zum Ende des Objektträgers 
schieben und ziehen. Ein qualitativ guter Blutausstrich sollte nicht bis zum Ende 
des Objektträgers aufgetragen werden. Den für den Ausstrich verwendeten 
Objektträger entsorgen. Den Ausstrich vor der Fixierung bzw. Färbung an der 
Luft trocknen lassen. 
 
Dicker Blutausstrich: 2 µL Blut aus einem EDTA-Röhrchen entnehmen und in der 
Mitte eines Objektträgers auftragen. Den Bluttropfen kreisförmig mit der Ecke 
eines anderen Objektträgers verteilen. Den Bluttropfen 20 Minuten an der Luft 
oder für 5 Minuten in einem Inkubator oder für 2 Minuten unter einem 
Haartrockner trocknen lassen. Den Bluttropfen zur Hämolyse mit einer sehr 
geringen Menge Leitungswasser bedecken. Sobald sich das Hämoglobin 

ausgebreitet hat, das rot gefärbte Wasser wegschütten, indem Sie den 
Objektträger zur Seite neigen. Den Bluttropfen behutsam mit Leitungswasser 
abspülen. Der Bluttropfen erscheint nun weißlich.   
 
Manueller Bakterienausstrich: Einen dünnen Bakterienfilm herstellen und den 
Objektträger bei Raumtemperatur trocknen lassen. Anschließend kann der 
Bakterienausstrich mit einer mäßigen Wärmequelle (Bunsenbrenner oder 
Heizplatte) oder chemisch mit einem chemischen Fixiermittel (Methanol, 
Ethanol, Essigsäure oder Formalin...) fixiert werden. 
Hinweis: Niemals einen Abstrich durch die Flamme führen, der nicht vollständig 
trocken ist; dies könnte Risse und die Verbreitung von Bakterien verursachen 
(Bildung von Aerosolen). 
Bei Bedarf können die zwei Fixierungsmethoden kombiniert werden. 
 
Histologische Schnitte: Gewebeschnitte vor dem Färben in geeigneten 
Reagenzien entparaffinieren und hydrieren. 
 
Spermiozytogramme: Um zu vermeiden, dass sich der Ausstrich ablöst, sollte der 
Ausstrich weder zu fein noch zu dick aufgetragen werden und gut trocknen: 
mehrere Stunden an der Luft oder auf einer Heizplatte. 
 
Vorbereitung der Reagenzien und Instrumente 
Keine Vorbereitung erforderlich. Die Lösungen sind gebrauchsfertig und die 
Reagenzbehälter sind für die Färbung von Objektträgern vorgesehen. 
 
Als Spülflüssigkeit für die Färbung eignet sich destilliertes, entmineralisiertes 
oder Leitungswasser. 
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Protokolle 
Die Schritte des Färbevorgangs in den nachfolgenden Protokollen umfassen das 
aufeinander folgende Beschichten der Objektträger mit den verschiedenen 
Färbereagenzien oder das Tauchen der Objektträger in die einzelnen 
Färbebäder. Bitte entnehmen Sie dem Titel, um welchen Fall es sich handelt. Für 
die Beschichtungsmethode legen Sie den Objektträger mit dem fixierten Abstrich 
nach oben auf einen Ständer. 
Die Verarbeitungszeit umfasst nur die Eintauchzeit in die Reagenzien. 
 
Überschüssige Lösung bei jedem Lösungswechsel auf Filterpapier entsprechend 
der schematischen Darstellung abtropfen lassen (Abb. 2). 
 

 
Abbildung 2. Schematische Darstellung einer Färbung mit 555 

1–3: Schritte 1 bis 3 
1. Objektträger entsprechend des Protokolls in die FIX-RAL 555-Lösung 

tauchen und überschüssige Lösung auf Filterpapier abtropfen lassen. 
2. Objektträger entsprechend des Protokolls in die EOSIN-RAL 555-Lösung 

tauchen und überschüssige Lösung auf Filterpapier abtropfen lassen. 
3. Objektträger entsprechend des Protokolls in die BLUE-RAL 555-Lösung 

tauchen und mit destilliertem Wasser abspülen. 

 

Protokoll zur Färbung von Blutausstrichen – Manuelle Färbebadmethode – 
Manuelle mikroskopische Analyse  
Bearbeitungszeit [hh: mm: ss]: 00: 00: 15 

Schritte Reagenz Dauer [mm:ss] Hinweise 

Fixieren  FIX-RAL 555 00: 05 5 X 1 Sekunde lang 
eintauchen  

Färben EOSIN-RAL 555 00: 05 
5 X 1 Sekunde lang 
eintauchen  

Färben BLUE-RAL 555 00: 05 
5 X 1 Sekunde lang 
eintauchen  

Spülen Spülflüssigkeit n. a Schnell 
Trocknen n. a ≥03: 00 n. a 

 
Protokoll zur Färbung von Knochenmarkausstrichen – Manuelle 
Färbebadmethode – Manuelle mikroskopische Analyse  
Bearbeitungszeit [hh: mm: ss]: 00: 03: 00 

Schritte Reagenz Dauer [mm:ss] Hinweise 

Fixieren  FIX-RAL 555 01: 00 
n. a Färben EOSIN-RAL 555 01: 00 

Färben BLUE-RAL 555 01: 00 
Spülen Spülflüssigkeit n. a Schnell 
Trocknen n. a ≥03: 00 n. a 
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Färbeprotokoll für Spermiozytogramme – Manuelle Färbebadmethode – 
Manuelle mikroskopische Analyse 
Bearbeitungszeit [hh: mm: ss]: 00: 01 :20 

Schritte Reagenz Dauer [mm:ss] Hinweise 

Fixieren FIX-RAL 555 01: 00 n. a 

Färben EOSIN-RAL 555 00: 10 
10 X 1 Sekunde lang 
eintauchen  

Färben BLUE-RAL 555 00: 10 10 X 1 Sekunde lang 
eintauchen  

Spülen Spülflüssigkeit n. a Schnell 
Trocknen n. a ≥03: 00 n. a 

 

Protokoll zur Färbung histo-zytologischer Proben – Manuelle Färbebadmethode 
– Manuelle mikroskopische Analyse 

Bearbeitungszeit [hh: mm: ss]: 00: 00: 15  

Schritte Reagenz Dauer [mm:ss] Hinweise 

Fixieren  FIX-RAL 555 00: 05 
n. a Färben EOSIN-RAL 555 00: 05 

Färben BLUE-RAL 555 00: 05 
Spülen Spülflüssigkeit n. a Schnell 
Trocknen n. a ≥03: 00 n. a 

Protokoll für die zyto-bakteriologische Untersuchung von Flüssigkeiten, Urin 
und Zytopunktionen – Manuelle Färbebadmethode – Manuelle mikroskopische 
Analyse   

Bearbeitungszeit [hh: mm: ss]: 00: 00 :15 

Schritte Reagenz Dauer [mm:ss] Hinweise 

Fixieren  FIX-RAL 555 00: 05 
n. a Färben EOSIN-RAL 555 00: 05 

Färben BLUE-RAL 555 00: 05 
Spülen Spülflüssigkeit n. a Schnell 
Trocknen n. a ≥03: 00 n. a 

 

Protokoll für die Färbung von Zerebrospinalflüssigkeits (CSF-)proben zur zyto-
bakteriologischen Untersuchung – Manuelle Färbebadmethode – Manuelle 
mikroskopische Analyse 

Bearbeitungszeit [hh: mm: ss]: 00: 01: 04 

Schritte Reagenz Dauer [mm:ss] Hinweise 

Fixieren  FIX-RAL 555 01: 00 n. a 

Färben EOSIN-RAL 555 00: 02 
2 X 1 Sekunde lang 
eintauchen  

Färben BLUE-RAL 555 00: 02 
2 X 1 Sekunde lang 
eintauchen  

Spülen Spülflüssigkeit n. a Schnell 
Trocknen n. a ≥03: 00 n. a 
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Protokoll zur Färbung von fixierten und in Paraffin eingebetteten 
Gewebeschnitten – Manuelle Färbebadmethode – Manuelle mikroskopische 
Analyse 

Bearbeitungszeit [hh: mm: ss]: 00: 00 :23 

Schritte Reagenz 
Dauer 

[mm:ss] Hinweise 

Färben EOSIN-RAL 555 00: 05 
n. a 

Färben BLUE-RAL 555 00: 07 
Spülen Spülflüssigkeit n. a Kurz 

Differenzieren 90 % Ethanol 00: 01* 

Im Bad bis zur 
gewünschten 
Objektträgerfärbung 
schütteln 

Differenzierung 
beenden 

Isopropanol  00: 10 
n. a 

Eindecken Eindeckmedium ≥03: 00 
* Der Differenzierungsschritt in 90%igem Ethanol kann auf 2 Sekunden ausgeweitet 
werden. 
Gewebeschnitte vor dem Färben in geeigneten Reagenzien entparaffinieren und 
hydrieren. Objektträger nicht in die FIX-RAL 555-Lösung tauchen. 

Protokoll für die zytologische Untersuchung von Punktionen (Brust und tiefe 
Organe), Ergussflüssigkeiten der serösen Membran (Pleura, Peritoneum ...) – 
Manuelle Färbebadmethode – Manuelle mikroskopische Analyse 

Bearbeitungszeit [hh: mm: ss]: 00: 00: 15 

Schritte Reagenz Dauer [mm:ss] Hinweise 

Fixieren  FIX-RAL 555 00: 05 
n. a Färben EOSIN-RAL 555 00: 05 

Färben BLUE-RAL 555 00: 05 
Spülen Spülflüssigkeit n. a Schnell 
Trocknen n. a ≥03: 00 n. a 

Protokoll zur Untersuchung auf Plasmodien in dickem Blutausstrich – Manuelle 
Färbebadmethode – Manuelle mikroskopische Analyse 

Bearbeitungszeit [hh: mm: ss]: 00: 00: 07 

Schritte Reagenz Dauer [mm:ss] Hinweise 

Fixieren  FIX-RAL 555 00: 01 n. a 

Färben EOSIN-RAL 555 00: 03 
3 X 1 Sekunde lang 
eintauchen 

Färben BLUE-RAL 555 00: 03 3 X 1 Sekunde lang 
eintauchen 

Spülen Spülflüssigkeit n. a Sehr behutsam 
Trocknen n. a ≥03: 00 n. a 

 

Protokoll für Blutfilme zur Untersuchung auf Plasmodien – Manuelle 
Färbebadmethode – Manuelle mikroskopische Analyse 

Bearbeitungszeit [hh: mm: ss]: 00: 01: 04 

Schritte Reagenz Dauer [mm:ss] Hinweise 

Fixieren  FIX-RAL 555 01: 00 n. a 

Färben EOSIN-RAL 555 00: 02 
2 X 1 Sekunde lang 
eintauchen 

Färben BLUE-RAL 555 00: 02 2 X 1 Sekunde lang 
eintauchen 

Spülen Spülflüssigkeit n. a Schnell 
Trocknen n. a ≥03: 00 n. a 
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Protokoll zur Färbung von Gewebeprotozoen (Leishmanien, Toxoplasmen, 
Mikrosporidiose), Kryptosporidien, Pneumocystis carinii, an tiefer Mykose 
beteiligte Pilze – Manuelle Färbebadmethode – Manuelle mikroskopische 
Analyse 

Bearbeitungszeit [hh: mm: ss]: 00: 02: 05  

Schritte Reagenz Dauer [mm:ss] Hinweise 

Fixieren  FIX-RAL 555 01: 00 
n. a Färben EOSIN-RAL 555 00: 25 

Färben BLUE-RAL 555 00: 40 
Spülen Spülflüssigkeit n. a Schnell 
Trocknen n. a ≥03:00 n. a 

 

Protokoll für die Veterinärparasitologie (Piroplasmose, M.pachydermatis) – 
Manuelle Färbebadmethode – Manuelle mikroskopische Analyse 

Bearbeitungszeit [hh: mm: ss]: 00: 00: 15 

Schritte Reagenz Dauer [mm:ss] Hinweise 

Fixieren  FIX-RAL 555 00: 05 5 X 1 Sekunde lang 
eintauchen  

Färben EOSIN-RAL 555 00: 05 
5 X 1 Sekunde lang 
eintauchen 

Färben BLUE-RAL 555 00: 05 
5 X 1 Sekunde lang 
eintauchen 

Spülen Spülflüssigkeit n. a Schnell 
Trocknen n. a ≥03: 00 n. a 

Protokoll zur Untersuchung auf Trichomonas – Manuelle Färbebadmethode – 
Manuelle mikroskopische Analyse 

Bearbeitungszeit [hh: mm: ss]: 00: 02: 15 

Schritte Reagenz Dauer [mm:ss] Hinweise 

Fixieren  FIX-RAL 555 00: 15 
n. a Färben EOSIN-RAL 555 01: 00 

Färben BLUE-RAL 555 01: 00 
Spülen Spülflüssigkeit n. a Schnell 
Trocknen n. a ≥03:00 n. a 

 

Protokoll zur Untersuchung auf Mikrofilarien – Manuelle Färbebadmethode – 
Manuelle mikroskopische Analyse 
Bearbeitungszeit [hh: mm: ss]: 00: 00: 30 

Schritte Reagenz Dauer [mm:ss] Hinweise 

Fixieren  FIX-RAL 555 00: 10 
10 X 1 Sekunde lang 
eintauchen 

Färben EOSIN-RAL 555 00: 10 
10 X 1 Sekunde lang 
eintauchen 

Färben BLUE-RAL 555 00: 10* 
10 X 1 Sekunde lang 
eintauchen 

Spülen Spülflüssigkeit n. a Schnell 
Trocknen n. a ≥03:00 n. a 

*Der Färbeschritt in BLUE-RAL 555 kann auf 20 Sekunden ausgeweitet werden (20 x 
1 Sekunde lang eintauchen). 
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Protokoll zur Untersuchung auf Helicobacter pylori – Manuelle 
Färbebadmethode – Manuelle mikroskopische Analyse 

Bearbeitungszeit [hh: mm: ss]: 00: 00: 22  

Schritte Reagenz Dauer [mm:ss] Hinweise 

Färben EOSIN-RAL 555 00: 07 
n. a 

Färben BLUE-RAL 555 00: 05 

Spülen Spülflüssigkeit n. a 
Auf Filterpapier 
trocknen lassen 

Differenzieren 90 % Ethanol 00: 10 
Eintauchen und 
schütteln 

Differenzierung 
beenden 

Absolutes 
Ethanol 

n. a n. a 

Dehydrieren Eindeckmedium n. a 2 Bäder 
Gewebeschnitte vor dem Färben in geeigneten Reagenzien entparaffinieren und 
hydrieren. Objektträger nicht in die FIX-RAL-Lösung tauchen..  
 

Erwartete Ergebnisse 

Blut- oder Knochenmarkausstrich 
Kerne / Chromatin: +/- dichtes Violett 
Leukozyten Zytoplasma ohne RNA: hellrosa 
Granulozyten eosinophile Granula: orange-braun  
Granulozyten basophile Granula: dunkelviolett-blau  
Granulozyten neutrophile Granula: +/- dunkles Violett 
Lymphozyten Zytoplasma ohne RNA: klares blau  
Lymphozyten Zytoplasma ohne RNA: hellblau  
Lymphozyten azurophile Granula: rot 
Monozyten Zytoplasma: grau-blau 
Erythrozyten: hellrot 
Thrombozyten Chromomer: violettrot  
Thrombozyten Hyalomer: bläulich 
Blutparasiten Zellkern (Plasmodium): rot  
Blutparasiten Zytoplasma (Plasmodium): blau 

Spermiozytogramme 
Kopf - Zellkern: violett 
Kopf - Akrosom: rosa 
Mittelstück: violett-rosa 
Geißel: hellrosa 
 
Beurteilung in Prozent: 
• Anomalien in Kopf, Mittelstück und Geißel 
• Agglutinationen 
• Leukozyten, Erythrozyten und Zellen 

Parasitologie und Mykologie 
Zytoplasmen von Wirts-, Pilz- oder parasitischen eukaryotischen Zellen: 
blau bis dunkelblau, je nach Ribosomenreichtum. 
Zellkerne: violettrot 
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Helicobacter pylori auf histologischen Schnitten 
Helicobacter pylori: dunkelblau 
Zellkerne: blau 
Zytoplasma: rosa bis rot 
Kollagen: zartes Blassrosa 

Histo-Zytologie 
Zellkerne: rotviolett 
Acidophiles Zytoplasma: rosa 
Basophiles Zytoplasma: blau 
Kollagen: zartes Rosa 
Erythrozyten: beige 
 
 
Falls die beobachteten von den erwarteten Ergebnissen abweichen, wenden Sie 
sich bitte über Ihren gewöhnlichen Händler an den technischen Dienst von 
CellaVision RAL Diagnostics. 

 

Leistung 
Dieses Medizinprodukt ist auf dem neuesten Stand der Technik. Die analytische 
Leistung, die wissenschaftliche Validität und die medizinische Relevanz werden 
im Zusammenhang mit der CE-Kennzeichnung überprüft.  
 
Zur Gewährleistung der Produktleistung ist saubere und trockene 
Laborausrüstung zu verwenden. 
 
Das Labor ist dafür verantwortlich, den Hersteller und die zuständige 
Aufsichtsbehörde über alle schwerwiegenden Ereignisse im Zusammenhang mit 
der Verwendung des Medizinprodukts zu unterrichten. 

Benutzer-Qualitätskontrolle 
Benutzer sind für die Festlegung der geeigneten Qualitätskontrollverfahren für 
ihr Labor und die Einhaltung der geltenden Laborvorschriften verantwortlich. 
 
Die folgenden Beispiele gelten für hämatologische und bakterielle Proben. 
 
Hämatologische Probe: CellaVision RAL Diagnostics empfiehlt bei Austausch der 
Reagenzien und beim ersten Färbezyklus des Tages die Färbung eines frisch 
angefertigten Blutausstrichs mit normaler Leukozytenzahl und ohne bekannte 
pathologische Auffälligkeiten durchzuführen. Für die Qualitätskontrolle gefärbte 
Objektträger sollten überprüft werden, um sicherzustellen, dass sie für den 
vorgesehenen Test geeignet sind (ordnungsgemäße Färbung und frei von 
Ausfällungen). 
 
Bakterienprobe:  CellaVision RAL Diagnostics empfiehlt beim Austausch der 
Reagenzien, für jeden Färbezyklus oder zumindest für den ersten Färbezyklus 
bei mehrmals täglicher Durchführung von Färbungen die Verwendung einer 
bekannten Bakterienprobe zur Qualitätskontrolle der Reagenzien. 
Das Ergebnis sollte unter dem Mikroskop überprüft und mit den Ergebnissen 
verglichen werden, die mit der üblichen, vom Labor validierten Methode erzielt 
wurden.  
Die Färbeergebnisse müssen ebenfalls mit den in diesem Handbuch erwarteten 
Ergebnissen übereinstimmen.  
 
Diese Qualitätskontrollverfahren dürfen nur von qualifiziertem Personal 
durchgeführt werden. 

 

Sonstige Produkte 
Setzen Sie sich für weitere Informationen mit Ihrem gewöhnlichen Händler in 
Verbindung. 
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Empfehlungen, Hinweise und Fehlerbehebung 
Erscheinungsbild des Produkts 
Falls das Aussehen des Produkts von der obigen Beschreibung abweicht, 
verwenden Sie es nicht, sondern wenden Sie sich bitte an den technischen Dienst 
von CellaVision RAL Diagnostics. 
 
Verfahrenshinweise 
Um eine Zersetzung des Produkts zu vermeiden, beachten Sie bitte die in diesem 
Handbuch angegebenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen. 
 
Kit RAL 555 ermöglicht die Verarbeitung von 200 Objektträgern. 
 
FIX-RAL 555 enthält Methanol, das stark hygroskopisch ist, sodass die Flasche 
regelmäßig aufgefüllt werden muss, insbesondere in Ländern mit hoher 
Luftfeuchtigkeit. Wir empfehlen Ihnen, die Deckel bei Beendigung der 
Färbezyklen wieder auf die Flaschen zu setzen, falls Sie beobachten, dass FIX-RAL 
555 in Ihrem Labor schnell verdampft. 
 
Die Färbung der EOSIN-RAL 555 -Lösung kann heller oder dunkler erscheinen, 
jedoch werden die Färbeergebnisse davon nicht beeinflusst.  
 
Der Oxidationsgrad von BLUE-RAL 555 wird bei der Herstellung standardisiert, 
jedoch variiert dieser Grad im Laufe der Zeit und bei der Übertragung kleiner 
Mengen von Eosin von Flasche zu Flasche. Es ist unbedingt erforderlich, 
überschüssiges EOSIN-RAL 555 zu entfernen, bevor der Objektträger in BLUE-
RAL 555 getaucht wird. 
 
Als Spülflüssigkeit für die Färbung eignet sich destilliertes, entmineralisiertes 
oder Leitungswasser. 
 
Produktstabilität 
Jedes CellaVision RAL Diagnostics-Produkt kann bis zu dem angegebenen 
Verfallsdatum verwendet werden, wenn es in seiner Originalverpackung 
aufbewahrt wird und hermetisch verschlossen bleibt. 

Stabilität der Färbung 
Die Qualität und Reproduzierbarkeit der Färbung werden durch die korrekte 
Verwendung der Produkte erreicht. 
Färbungen, die gemäß diesen Empfehlungen durchgeführt werden, bleiben 
mehrere Tage lang stabil. Sollte es notwendig sein, die gefärbten Ausstriche über 
mehrere Monate oder Jahre aufzubewahren, empfiehlt CellaVision RAL 
Diagnostics, sie mit einem Deckglas und einer geeigneten Eindeckflüssigkeit zu 
fixieren und in einem licht- und staubgeschützten Behälter aufzubewahren. 
 

Anweisungen zur Reinigung und Abfallentsorgung 
Sämtliche biologischen Proben, Flüssigabfälle und benutzten 
Verbrauchsgüter sind als potentiell gefährlich einzustufen. 
 
Zur Vermeidung von Risiken sind die folgenden Anweisungen einzuhalten: 
Proben, Flüssigabfälle und Verbrauchsmaterialien in Übereinstimmung mit den 
Laborstandards und geltenden nationalen und lokalen Normen und 
Vorschriften entsorgen. 

Die Entsorgung und Aufbereitung chemischer und biologischer Abfälle muss 
durch spezialisierte und zugelassene Unternehmen erfolgen. 
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Tabelle der Symbole und Abkürzungen 
Abhängig vom jeweiligen Produkt finden Sie folgende Symbole auf dem Gerät 
oder am Verpackungsmaterial.  
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Änderungsverfolgung 

Datum Version Änderungen 
10/2023 IFU022B Aktualisieren Sie die Kopfzeile und die folgenden 

Absätze: Lagerungs- und 
Handhabungsbedingungen, Aktive Bestandteile, 
Betriebsverfahren, Erwartete Ergebnisse und 
Empfehlungen, Hinweise und Fehlerbehebung. 
Angabe der Bevollmächtigten und GMED-Logo. 
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